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Potilaiden  tyytyväisyys  oli  korkea  molemmissa  ryhmissä  vaikkakin  ortoosi  koettiin  umpikipsiä 
mielekkäämmäksi.  
Tulosten perusteella nilkan immobilisaatio voidaan toteuttaa onnistuneesti pohkeen auki jättävällä 
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Foot and ankle immobilization is usually based on circular support, either using casts or boot‐like 
orthoses. Basic requirements  for  immobilization of the ankle region  include reliable support and 
possibility of full weight bearing during healing.  




Thirty  patients  with  an  acute  ankle  fracture  or  a  recently  performed  ankle  arthrodesis  were 
recruited.  Two different types of cast designs were used, one semi‐rigid cast and one rigid cast. All 






























Nilkkamurtumia on  vuosisatoja hoidettu perinteisellä  sirkulaarisella  kipsimallilla. Kipsimateriaalit 
ovat olleet rajoittava tekijä kipsin muodon määrittämisessä ja lukuisia komplikaatioita liittyy jalan 
ympäri  kiertävään  saapaskipsimalliin.  Woodcast‐materiaali  mahdollisti  uudenmallisen  pohkeen 
auki  jättävän  saapaskipsimallin  kehittämisen.  Lukuisten  kokeilujen  jälkeen  löytyi  malli,  jonka 
saattoi ajatella sopivan kliiniseen käyttöön.  
Uusi  muotoilu  edustaa  uutta  näkökulmaa  saapaskipsimalleissa.  Vapaaksi  jäävä  pohje  sallii 
lihaspumpun  toiminnan,  eikä  kompressiota  pohkeen  alueelle  synny.  Se  myös  mahdollistaa 
ultraäänitutkimuksen  tehtäväksi pohkeen alueelle kipsihoidon aikana  ilman, että kipsiä  tarvitsee 
poistaa. Tarpeen vaatiessa potilas kykenee poistamaan kipsin itse ilman työkaluja.  
Uudesta materiaalista valmistettu kipsi on tarkoitettu ensisijaisesti potilaille,  joilla  immobilisaatio 
on  suunniteltu  toteutettavaksi  jäykällä  saapaskipsillä. Materiaali on kovaa, mutta muotoiltavissa 
uudestaan tarpeen vaatiessa. Lisäksi se on täysin myrkytön ja biohajoava. Se haastaa  lasikuitu‐ ja 
muovimateriaalit ominaisuuksiensa avulla.  







Murtumien  hoitoon  on  vuosituhansien  ajan  käytetty  luonnonmateriaaleja,  kuten  puulastoja, 
kunnes  vuonna  1852  Plaster‐of‐Paris‐kipsimateriaalia  (POP)  käytettiin  ensimmäisen  kerran 
murtuman  hoitoon.  Epäorgaanista  kalsiumpohjaista  komponenttia  oli  perinteisesti  käytetty 
rakennusten  seinissä, mutta puuvillan avulla  sitä voitiin käyttää  raajan  immobilisaatioon. Tämän 
mahdollisuuden  hyödynsi  lähes  samanaikaisesti  kaksi  armeijan  lääkäriä,  hollantilainen  Antonius 
Mathysen  ja hänen venäläinen kollegansa Nikolai Pirogov. Kesti kauan ennen kuin ensimmäinen 
kaupallisesti  saatavilla  oleva  POP  oli  markkinoilla  (Cellona,  Saksa  1932).  POP  tarjoaa  riittävän 
jäykkyyden  osapainovaraukselle  vain,  kun  kipsikerros  on  riittävän  paksu,  mikä  tekee  kuitenkin 
kipsistä  raskaan.  Se  on  myös  hauras  eikä  kestä  vettä.  Lasikuitu  esiteltiin  kipsausmateriaalina 
vuonna 1950. Se on kevyt,  jäykkä  ja kestää vettä  ja  jatkuvaa mekaanista kuormitusta kävellessä 
paremmin  kuin  POP.  Se  on  muotoiltavissa  vaikkakin  verkkomainen  tukirakenne  on  osittain 
rajoittava tekijä. [1–3]  
Nykyaikaiset ortopediset kipsit tehdään yleisesti synteettisistä materiaaleista, jotka sisältävät 25 % 
metyleeni‐isosyanaattia  (MDI).  Isosyanaattien  käyttöön  liittyy  kuitenkin  terveyshaittoja.  [4] 








Bi‐  ja  trimalleolaariset  nilkkamurtumat  ovat  epästabiileja  murtumia  ja  leikkaushoito  on  usein 
indikoitu.  Avoin  reduktio  ja  sisäinen  fiksaatio  levyin  ja  ruuvein  on  yksi  yleisimmistä 
leikkausmenetelmistä tiettyjen vammakriteereiden täyttyessä. Post‐operatiivisesti osa sairaaloista 
suosii  kipsi‐immobilisaatiota,  kun  taas  toiset  luottavat  levytetyn  murtuman  stabiliteettiin  ja 
käyttävät funktionaalista tukea tai jopa vapaata mobilisaatiota. [5–10] 
3.2. Konservatiivinen 
Nilkkamurtuman  ollessa  stabiili  voidaan  se  hoitaa  konservatiivisesti  saapaskipsillä  tai 
funktionaalisella tuella. [5–15]  
3.2.1. Perinteiset saapaskipsit 
Saapaskipsin  ideana on  immobilisoida nilkka 90 asteen kulmaan,  ja suositeltu  immobilisaatioaika 
on neljästä kuuteen viikkoa. Maailmalla tehdään edelleen laajasti perinteisiä kipsisaappaita, joissa 
materiaalina käytetään Plaster‐of‐Parisia. Lasikuitu on toinen yleinen materiaali vaikkakin sillä on 
todettuja  terveydellisiä  haittavaikutuksia  sen  käsittelijöiden  joukossa.  Nykyiset  saapaskipsit 
tehdään synteettisistä materiaaleista, joissa on yhdistelty lasikuitua ja muovia.  Saapaskipsin malli 




lähinnä  nilkan  nyrjähdyksien  hoidossa, mutta  niiden  käyttö myös  nilkkamurtumien  hoidossa  on 
lisääntynyt.  [11–15]  Ortoosit  voidaan  käytännössä  jakaa  kahteen  ryhmään:  koviin  ortooseihin, 
jotka  immobilisoivat  koko  nilkan,  ja  funktionaalisiin  tukiin,  jotka  sallivat  osittain  nilkan  liikkeen 







Vuonna  2010  suomalainen  yritys,  Onbone  Oy,  esitteli  uuden  puusta  ja  muovista  tehdyn 
kipsimateriaalin  (Woodcast®),  joka  on  ekologinen,  totaalisesti  biohajoava  ja  muotoiltavissa 
kolmiulotteisesti  (3D).  Huoneenlämmössä  materiaali  on  kovaa,  mutta  lämmitettäessä  62 
asteeseen  se  on  muotoiltavissa  vapaasti.  Jäähtyessään  muotoilu  onnistuu  kunnes  materiaalin 
lämpötila  on  45–50  astetta.  Kovuutensa  ja  muotoiltavuutensa  vuoksi  materiaali  sopii  hyvin 
käytettäväksi  kipsimateriaalina.  Woodcast  on  myrkytön  ja  muotoiltavissa  ilman  käsineitä.  Se 
kiinnittyy  lämmitettynä  hyvin  sidoksiin  ja  pehmusteisiin  kuitenkaan  tarttumatta  ihoon.  Myös 
monikerrosrakenteet  onnistuvat  materiaalilla  hyvin  sen  kiinnittymisominaisuuksien  vuoksi. 
Uudestaan  lämmittäminen  onnistuu  ilman,  että  mekaanisia  ominaisuuksia  menetetään.  Käytön 
jälkeen materiaali on kompostoitavissa. 
Materiaali mahdollistaa  uuden  ajattelun  nilkan  immobilisaatiossa,  siten  että  pohkeen  seutu  on 
avoin.  Uusi  kipsi  on  myös  poistettavissa  ilman  työkaluja.  Avoimen  rakenteen  vuoksi 
pehmytkudosten  ja  suonien  reaaliaikainen  seuranta  on  mahdollista  hoidon  aikana  poistamatta 









Tutkimukseen  rekrytoitiin  kolmekymmentä  potilasta.  Sisäänottokriteereinä  potilaan  äidinkielen 
tuli  olla  suomi  tai  ruotsi,  ikä  välillä  0–90  vuotta,  potilaalla  tuli  olla  komplisoitumaton 
nilkkamurtuma  tai  elektiivisen  nilkan  luudutusleikkauksen  jälkeinen  kipsihoito. 
Poissulkukriteereinä  olivat  nilkan  avomurtuma,  muut  samanaikaiset  murtumat,  aikaisempi 
murtuma  tai  toimenpide  nilkan  alueelle,  monivammapotilas,  ko‐operaation  alenema  mistä 
tahansa syystä, maligniteetti tai yleistilaa huomattavasti alentava sairaus. 
Leikkauksen  jälkeen potilaiden  immobilisaatio toteutettiin normaaleja kipsimateriaaleja käyttäen. 
Kaksi  viikkoa  leikkauksen  jälkeen  kipsi  vaihdettiin  joko  avattavaan  ortoosiin  (ryhmä  1)  tai 




Umpinainen  saapaskipsi  (kuva 1.)  tehdään  kahdesta 80  cm pitkästä WOODCAST 2 mm  ‐levystä. 
Toinen levyistä levitetään nilkan ympärille u‐mallisesti lateraalireuna edellä ja keskiosan tulee olla 













WOODCAST 4 mm  ‐levystä  ja 15 cm WOODCAST 2 mm  ‐levystä. WOODCAST 4 mm  ‐levy tarjoaa 
mekaanista  stabiliteettia  ja  Soft‐tuotetta  käytetään  joustavuuden  saavuttamiseksi.  Lämmitetty 











Yksikään  potilaista  ei  keskeyttänyt  tutkimusta.  13/30  nilkkamurtumapotilasta  hoidettiin 
avattavalla  ortoosilla  (ryhmä  1).  Umpinaista  kipsiä  käytettiin  17/30  potilaista  (ryhmä  2), 
kymmenelle oli tehty luudutusleikkaus ja seitsemällä oli nilkan trauma. Ryhmän 1 keski‐ikä oli 47,5 
(nuorin 24‐vuotias, vanhin 66‐vuotias)  ja ryhmässä 2 keski‐ikä oli 50,1 (nuorin 24‐vuotias, vanhin 
76‐vuotias). Kipsin  asettamiseen  käytetty  aika oli enemmän  riippuvainen  kipsimestarin  taidoista 
kuin käytetystä mallista.  Immobilisaatioajassa ei ollut merkittäviä eroja  ryhmien välillä  (taulukko 
1).  
Kipsimestareiden  raportoinnin  mukaan  komplikaatioita  ei  esiintynyt  ryhmässä  1  vaikkakin  yksi 
pehmeästä  materiaalista  valmistettu  ortoosi  halkesi  pohjasta  viimeisellä  hoitoviikolla 
täyspainovarauksen aikana, mutta tästä ei aiheutunut potilaalle haittaa. 12/13 potilaista raportoi 
poistaneensa ortoosin vähintään kerran hoidon aikana omatoimisesti.   





esiintyi  samanaikaisesti  13/17  potilaista.  Yksi  umpinainen  kipsi  vaihdettiin  kesken  hoidon 
























Tutkimuksessa  todettiin,  että  Woodcast‐materiaalista  tehdyllä  uudenmallisella  saapaskipsillä 
voidaan hoitaa nilkkamurtuma‐ ja luudutusleikkauspotilaita. Kaikki murtumat ja luudutetut nivelet 
parantuivat hyvin kaikilla potilailla.  
Kipsimallit,  joita  tutkimuksessa  käytettiin,  keskittyvät  immobilisoimaan  jalan  TC‐  ja  ST‐nivelen 
tasolla  sallien  vapaamman  jalan  etuosan  käytön  kävellessä.  Kohdennettu  immobilisaatio  on 
mahdollista  uuden  kipsimateriaalin  avulla,  ja  tutkimustulosten  mukaan  tällä  saadaan  aikaan 
riittävä  stabiliteetti  murtumien  hoitamiseksi.  Vaikutus  paranemiseen  on  tässä  vaiheessa  vielä 
epäselvää. Akuuteissa nilkan nyrjähdyksissä (gradus  II &  III) toiminnalliset tuet näyttävät antavan 
paremman  hoidollisen  lopputuloksen  kuin  täysi  immobilisaatio.  [13,15]  Voidaan  olettaa,  että 
tällainen uusi materiaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää toiminnallinen tuki lähitulevaisuudessa. 
WOODCAST 4 mm ja 2 mm ‐levyt ovat erittäin jäykkää materiaalia menettämättä silti keveyttään. 
Jopa  2  mm  levystä  valmistettu  saapaskipsi  vaikutti  olevan  riittävän  vahva  kestämään  120  kg 





Sääriluun  anteromediaalinen  margo  on  alue,  jossa  pehmytkudoksen  kerros  on  ohuimmillaan 
säären  alueella.  Tämä  tarjoaa  hyvän  kontaktipinnan  kipsille,  mutta  materiaalin  tulee  asettua 
tukevasti luuta vasten. Tutkimuksessa käytetyt kipsimallit hyödyntävät tämän pinnan käyttäen sitä 
ankkurina.  Vaikka  voimaa  mittaavia  antureita  ei  tässä  tutkimuksessa  käytetty,  oletuksena 




yleisiä  komplikaatioita,  mikäli  käytetään  vääriä  kipsaustekniikoita.  Riski  saada  painehaavaumia 
kasvaa potilailla, jotka kärsivät ääreishermoston tai verisuonten sairauksista. Aitiopaineoireyhtymä 
voi  kehittyä  johtuen  liian  tiukasta  kipsistä.  [17]  Immobilisaatio  voi  myös  aiheuttaa  nivelten 
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jäykkyyttä,  lihasten  surkastumista,  ruston  hajoamista,  nivelsiteiden  heikkenemistä  ja 
osteoporoosia.  [9]  Syvä  laskimotukos  (SLT)  on  yksi  yleisimmistä  komplikaatioista  alaraajan 
immobilisaatiossa,  ja  sen  esiintyvyys  on  1,1–20  %  erityyppisten  alaraajavammojen  kipsihoidon 
aikana.  [18]  Tässä  tutkimuksessa  ei  laskimotukoksia  eikä  muita  merkittäviä  komplikaatioita 
ilmaantunut.  Potilaiden  määrä  tässä  proof‐of‐concept‐tutkimuksessa  on  liian  alhainen,  jotta 
voitaisiin  tehdä  suoria  päätelmiä  laskimotukosten  esiintyvyydestä,  mutta  voidaan  olettaa,  että 
tämän  tyyppinen  kipsimalli,  joka  jättää  pohkeen  seudun  vapaaksi,  voi  jopa  pienentää 
laskimotukoksen  riskiä.  Avoin  rakenne  tarjoaa  reaaliaikaisen  mahdollisuuden 
ultraäänikuvantamiseen paranemisen aikana. Mikäli SLT:ta epäillään, FIDD voidaan mitata, mutta 
osassa  sairaaloista  SLT:n  diagnostiikkaan  käytetään  mieluummin  ultraäänikuvantamista.  [19] 
Tällöin sirkulaarinen kipsi on poistettava.  
Operoiduissa  akillesjänteen  repeämissä  esiintyy  usein  haavakomplikaatioita.  [20]  Vaikka  nämä 
repeämät  on  rajattu  tutkimuksen  ulkopuolelle,  on  selvää,  että  tällainen  helposti  irrotettava 






Tutkimus  osoittaa,  että  uudesta myrkyttömästä  biohajoavasta  kipsimateriaalista  valmistettu 
saapaskipsi  on  riittävän  tukeva  käytettäväksi  nilkkamurtumien  hoitoon.  Ortoosilla  hoidetut 
potilaat  kokivat  kipsin  mukavaksi,  eikä  iho‐ongelmia  ilmennyt.  Näyttää  siltä,  että 
umpikipsihoidon aikana maseroitunut iho elpyy vaihdettaessa kipsi avattavaan ortoosiin.  
Tulosten  mukaan  on  erittäin  todennäköistä,  että  uudelle  saapaskipsimallille  on 
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